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No.２ 手すり部の確認補足説明

高さ調整ネジ、支柱固定ネジに緩みがないことを確認し、
手すり部分に上方向から下側へ負荷をかけガタツキがないことを
確認してください。

特に、左右の回転ブラケット(外)が
破損していないか確認してください。

メンテナンス時にサービスガイドP3のチェック項目の確認を
お願いします。



手すりフレームを取り外し、回転ブラケット(外)の赤枠部分
にクラックや打痕傷などの異常がないか確認してください。

③回転ブラケットの外観を確認する。

回転ブラケットに異常がある場合は、交換してください。
交換方法はサービスガイドをご確認ください

③回転ブラケット(外)R

④回転ブラケット(外)Ⅼ

クラックや打
痕傷などの異
常がないか確
認してくださ
い

梱包の破損や手すりに外傷がある場合は、確認をお願い致します。
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